政府采购进口产品专家论证意见
（本表格由专家签名后报送管理部门）

	技术专家1

论证意见：等离子刻蚀机是一种小型化、超清洗设备。等离子刻蚀机采用气体作为清洗介质，有效地避免了因液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。等离子刻蚀机外接一台真空非破坏性的泵，工作时等离子刻蚀机的清洗腔中的等离子体轻柔冲刷被清洗物的表面。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家2

论证意见：进口等离子刻蚀机除了具有超清洗功能外，在特定条件下还可根据需要改变某些材料表面的性能：等离子刻蚀机的等离子体作用于材料表面，使表面分子的化学键发生重组，形成新的表面特性，同类国产设备暂无这些功能。
专家签名：

技术职称：教授

2019年6月15日

	技术专家3

论证意见：进口等离子刻蚀机对某些有特殊用途的材料，在超清洗过程中等离子刻蚀机的辉光放电不但加强了这些材料的粘附性、相容性和浸润性，并可消毒和杀菌，同类国产设备暂无这些功能。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家4

论证意见：进口等离子刻蚀机广泛应用于光学、光电子学、电子学、材料科学、生命科学、高分子科学、生物医学、微观流体学等领域。国产等离子设备适用于工业。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	法律专家：

论证意见：本次进口科研仪器设备的采购，不涉及国家禁止性规定，满足实验需要，符合我国现行法律法规的要求，符合国家政策性规定。

专家签名：

技术职称：律师
2019年6月15日


政府采购进口产品专家论证意见
（本表格由专家签名后报送管理部门）

	技术专家1

论证意见：差示扫描量热仪 (Differential Scanning Calorimeter)，测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系，应用范围非常广，特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性，如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等，都是差示扫描量热仪的研究领域。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家2

论证意见：差示扫描量热仪应用范围: 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度。
专家签名：

技术职称：教授

2019年6月15日

	技术专家3

论证意见：进口差示扫描量热仪温度范围: 温度范围: -40/-70 °C至600 °C (机械制冷); -170 °C至600 °C (液氮制冷)。同类国产设备温度范围: 室温至600℃（风冷）。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家4

论证意见：进口差示扫描量热仪升温速率: 1至80/min，降温速率:1至20℃/min，温度分辨率: 0.1℃，同类国产设备升温速率: 1至80℃/min，降温速率:1至10℃/min，温度分辨率: 0.3℃。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	法律专家：

论证意见：本次进口科研仪器设备的采购，不涉及国家禁止性规定，满足实验需要，符合我国现行法律法规的要求，符合国家政策性规定。
专家签名：

技术职称：律师
2019年6月15日


政府采购进口产品专家论证意见
（本表格由专家签名后报送管理部门）

	技术专家1

论证意见：LB膜分析仪可用于对相分离、相变、微区形成、成核过程和在单层膜组装密度精确控制中酶的作用的实时荧光成像，它也十分适用于两亲性单层膜的布鲁斯特角显微镜和X-射线反射的测量。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家2

论证意见：进口LB膜分析仪，能够研究等温线、脂类单分子层、沉淀物LB膜等——具有无与伦比的灵敏度和精度。LB膜分析仪附件，能够把仪器转换成Langmuir-Blodgett槽，一台标准的表面张力仪，一台表面电势的记录装置等等， 

专家签名：

技术职称：教授

2019年6月15日

	技术专家3

论证意见：进口LB膜分析仪的面积更大（带有新型的高精度测量槽），提供标准的测量槽，LB膜分析仪的核心技术是的0.2 μg分辨率传感器，能够高灵敏度（优于0.01 mN/m）地检测表面压力和测量压缩等温线，同时具有优秀的重现性。由于天平的灵敏度，不需要有大的弯液面，精确制作的微型探针就足以记录表面张力。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家4

论证意见：进口LB膜分析仪也可被当作一个张力计使用，监控在非常低的亚相体积下所期望得到组成的脂质单层和药物/肽等物质的相互作用，在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	法律专家：

论证意见：本次进口科研仪器设备的采购，不涉及国家禁止性规定，满足实验需要，符合我国现行法律法规的要求，符合国家政策性规定。
专家签名：

技术职称：律师
2019年6月15日


政府采购进口产品专家论证意见
（本表格由专家签名后报送管理部门）
	技术专家1

论证意见：离子溅射仪在扫描电镜中应用十分广泛，通过向样品表面喷镀金、铂、钯及混合靶材等金属消除不导电样品的荷电现象，并提高观测效率，另外可以使用喷碳附件对样品进行蒸碳，实现不导电样品的能谱仪元素定性和半定量分析。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家2

论证意见：离子溅射仪是针对扫描电镜的精细高端需求而设计，适合微观结构较复杂的样品，尤其适合于场发射扫描电镜的高倍率观测应用。
专家签名：

技术职称：教授

2019年6月15日

	技术专家3

论证意见：离子溅射仪操作方便且有记忆功能，*LCD触摸屏控制技术，可存储五种处理方案；通过磁场控制金属颗粒的溅射喷镀轨迹，从而使镀层更均匀；同类国产设备目前镀层均匀度控制较弱。
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	技术专家4

论证意见：进口离子溅射仪通过选配测量单元可实现1nm至30nm的镀层厚度控制，同类国产设备目前达不到这样的镀层厚度控制，技术参数 靶（上部电极）：材料金，厚度：2mm(大约)，
专家签名：

技术职称：副教授

2019年6月15日

	法律专家：

论证意见：本次进口科研仪器设备的采购，不涉及国家禁止性规定，满足实验需要，符合我国现行法律法规的要求，符合国家政策性规定。

专家签名：

技术职称：律师
2019年6月15日


	姓名
	工作单位
	技术职务

	郑立运
	河南省医药科学研究院
	副教授

	陈长坡
	河南师范大学
	教授

	刘楠
	郑州烟草研究院
	副教授

	周慧娜
	郑州烟草研究院
	副教授

	陈建民
	心诚律师事务所
	律师


